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1. 
Inspect packaging and system for any 
damage or defects. Do not use if external 
envelope is damaged 
Kiểm tra bao bì và hạn sử dụng. Không 
sử dụng nếu bao bì bị hỏng 
檢查包材與使用期限。包裝如有破損，請勿

使用 

 

2. 
Open sterilized packing bag and take 
product out. 
Mở bao bì và lấy sản phẩm ra. 
把袋子撕開與產品取出。 

 

 

 

3. 
Remove needle cover before connect 
needle in to vein 
Sau khi mở nắp kim sẽ kết nối ống kim 
với mạch máu. 
打開針蓋後，針將連接到血管。 
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4. 
Open cover cap to expel air. Then close. 
Mở nắp đế đỡ tiến hành đuổi khí. Sau đó 
đóng lại. 
打開承接座蓋進行排氣。然後關閉。 

 

 

5. 
Close clamp. 
Khóa kẹp tròn. 
密鎖圓管夾 

 

 

6. 
Remove the cover cap then attach the 
AVF's female luer lock connector to the 
Blood line 's male luer lock tightly 
Mở nắp đế đỡ sau đó gắn đế đỡ của AVF 
vào gốc đế kim ốc xoắn của Bộ Lọc Máu 
một cách chắc chắn. 
打開承接座蓋，把內瘻管翼狀針的承

接座裝入血液迴路螺旋公接頭密鎖。 
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7. 
Open clamp of A.V. Fistula needle to 
perform blood dialysis. 
Mở khóa kẹp tròn để tiến hành lọc máu. 
打開圓管夾進行過濾血液。 

 

 

8. 
Once finished, close clamp and remove 
needle from vein. Then discard in the 
sharp collector and adhere to your 
instruction’s policy for safe disposal of 
all medical waste. 
Sau khi sử dụng xong, khóa kẹp, rút kim 
ra khỏi mạch máu. Sau đó bỏ vào thùng 
rác y tế và tuân thủ chính sách hướng dẫn 
xử lý an toàn chất thải y tế. 
使用完成後，鎖管夾，將針從血管中

拔出。把產品放入醫療垃圾桶與遵守

處理醫療廢質安全之引導 

 


